
FICHE : Suivi semi-automatique du pH
1 - Démarrer l’atelier scientifique normalement

2 - Dans la fenêtre en haut à 
gauche, déposer le pH-mètre en 
ordonnée et le clavier (pour 
acquisition semi-automatique) en 
abscisse

3 - Cliquer sur l’icône du pH-
mètre et choisir l’onglet 
« Mesure » pour afficher le pH 
en temps réel.

4 - Cliquer sur l’icône du clavier et 
choisir l’onglet « Grandeur » pour 
paramétrer la saisie de volume. 
Régler les même paramètres que 
l’image suivante

5 - Cliquer sur le bouton vert pour 
lancer l’acquisition semi-
automatique

ATTENTION : la croix arrêtera 
l’acquisition

6 - Verser le volume 
choisi puis le noter dans 
la case

7 – attendre que le pH 
se stabilise

8 - cliquer sur OK-
Suivant

9 – recommencer les 
étapes 6 à 8

10 – Appuyer sur la 
croix pour stopper 
l’acquisition
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